
VERWIJDERINGSPROCEDURE
(richtlijn 2012/19/EU-WEEE)
Dit product mag niet als normaal huishoudelijk afval worden 
behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt 
voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente, het 
gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkelier waar u 
het product hebt aangeschaft.
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Compressor-vernevelaar

C101 Essential (NE-C101-E)
X101 Easy (NE-C101-EO)

Gebruiksaanwijzing

Resultaat van metingen met cascade-impactor voor deeltjesgrootte

Cumulatief ondermaats % deeltjesmassa van salbutamol

Deeltjesgrootte Dp (μm) 
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Dit apparaat voldoet aan de norm EN60601-1-2:2015 voor 
elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Meer documentatie 
met betrekking tot deze EMC-norm is verkrijgbaar bij OMRON 

staat vermeld of op www.omron-healthcare.com.
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Bu cihaz EN60601-1-2:2015 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) 

EUROPE adresinde veya www.omron-healthcare.com sitesinde 
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Afzonderlijk / 
/

Pojedyncze / 

Gemiddeld /

Ortalama /

Fabrikant

Producent 

Via Marziale Cerutti, 90F/G 
25017 Lonato del Garda (BS) 
Italy 

Distributeur

Distribütör

Dystrybutor

Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,

www.omron-healthcare.com

Filie

www.omron-healthcare.com\distributors

www.omron-healthcare.com\distributors

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com\distributors
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Beoogd gebruik

Medisch doel: dit product is bedoeld voor het inhaleren van medicijnen tegen 
luchtwegaandoeningen. De compressor is bedoeld voor hergebruik door meerdere 
patiënten, maar de vernevelset en bijbehorende hulpstukken zijn bedoeld voor 
hergebruik door één patiënt.

• 
therapeuten.

• Zorgverleners of patiënten onder begeleiding van een bevoegd medisch deskundige 
voor thuisbehandeling.

• De gebruiker moet ook in staat zijn de algemene werking van de 
C101 Essential/X101 Easy en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing te begrijpen.

 personen van alle leeftijden die last hebben van 
luchtwegaandoeningen en die daarom medicatie moeten inhaleren.

dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.
Gebruiksduur: de gebruiksduur is als volgt, ervan uitgaande dat het product 3 
keer per dag gedurende 10 minuten per keer bij kamertemperatuur (23 °C) wordt 
gebruikt voor verneveling. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van de 
gebruiksomgeving.  
Compressor (hoofdeenheid): 5 jaar
Luchtslang - Vernevelset - Mondstuk - Masker voor kinderen - Masker voor 
volwassenen - Neusstuk - Adapter: 1 jaar; luchtfilter: 70 behandelingen
Frequent gebruik van het product kan de gebruiksduur verkorten.
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Waarschuwing
  Gebruik het apparaat uitsluitend als inhalator voor therapeutische doeleinden. Elke 
andere vorm van gebruik geldt als oneigenlijk en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is 
niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.
  Niet gebruiken in circulatiesystemen voor anesthesie of beademing.

  Dek de ventilatie-openingen niet af tijdens het gebruik. De compressor kan heet 
worden en bij aanraking is er mogelijk een risico op brandwonden.
  De compressor en de stekker zijn niet waterbestendig. Mors geen water of andere 
vloeistoffen op deze onderdelen. Als u toch vloeistof morst op deze onderdelen, trekt 
u direct de stekker uit het stopcontact en veegt u de vloeistof weg.
  Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Raadpleeg paragraaf Problemen oplossen.
  Houd het apparaat buiten bereik van kinderen die niet onder toezicht staan. Het 
apparaat kan kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt.
  Zorg voor streng toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, voor of in de 
buurt van kinderen of gehandicapten.
  Volg voor type, dosis en gebruik van het medicijn de aanwijzingen van uw arts of 
ademhalingstherapeut.
 Dit product mag niet worden gebruikt bij patiënten die bewusteloos zijn of niet 
spontaan ademen.
 Vergeet na beëindiging van de behandeling niet de luchtslang los te koppelen van 
de vernevelset en de compressor.
 Vanwege de lengte kunnen het netsnoer en de luchtslang wurgingsgevaar opleveren.
 Zorg ervoor dat u de compressor gebruikt op een plek waar de stekker gemakkelijk 
bereikbaar is tijdens de behandeling.

andere problemen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en 
uw arts raadplegen.
 Zorg er tijdens het gebruik van dit apparaat voor dat er geen mobiele telefoons of 
andere elektrische apparaten die elektromagnetische velden afgeven, aanwezig zijn 
binnen een bereik van 30 cm. Dit kan een verslechtering van de prestaties van het 
apparaat tot gevolg hebben.
  De vernevelset en bijbehorende hulpstukken zijn bedoeld voor gebruik bij één 
patiënt. Niet gebruiken bij meerdere patiënten; gebruik afzonderlijke accessoires 
voor iedere patiënt.
  Reinig de onderdelen na elk gebruik en desinfecteer de onderdelen eens per week 
bij normaal gebruik.

Indien tijdens gebruik een van de onderstaande problemen optreedt, controleer dan 
eerst of er geen ander elektrisch apparaat aanwezig is binnen een bereik van 30 cm. 
Raadpleeg het onderstaande als het probleem blijft bestaan.
Het apparaat wordt niet ingeschakeld
• Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken.
• Zorg dat de aan/uit-schakelaar op "Aan" ( ) staat.
Het apparaat wordt wel ingeschakeld maar vernevelt niet
• Controleer of de verstuiver in de vernevelset is aangebracht.
• Controleer of de luchtslang niet platgedrukt of verbogen is.
• Controleer het luchtfilter op blokkeringen en vuil. Vervang het zo nodig.
• Controleer of er voldoende medicijn in de vernevelset is gedaan.
Het apparaat stopt plotseling met werken tijdens het gebruik.
• De thermische beveiliging heeft het apparaat uitgeschakeld om een van de volgende 

redenen:
- het apparaat werd gebruikt in een omgeving met temperaturen boven 40 °C;
- de ventilatie-openingen waren afgedekt.

Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Open het apparaat niet en/of haal het niet 
uit elkaar. Op geen van de onderdelen van het apparaat kan de gebruiker onderhoud 
uitvoeren. Breng het apparaat naar een erkende distributeur of erkend verkooppunt van 
OMRON.
Rapporteer eventuele serieuze incidenten die zijn voorgevallen met betrekking tot 
dit apparaat aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin u bent 
gevestigd.

Garantie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een OMRON-product. Voor dit product is 
gebruikgemaakt van hoogwaardig materiaal en er is veel aandacht besteed aan de 
productie ervan. Het ontwerp biedt het hoogste niveau aan comfort, op voorwaarde dat 
het product op de juiste wijze wordt gebruikt en onderhouden conform de beschrijving 
in de gebruiksaanwijzing. Op dit product biedt OMRON een garantie van 3 jaar na de 
aankoopdatum.
OMRON garandeert de degelijkheid van constructie, vervaardiging en materiaal van 

brengen voor arbeidsloon of onderdelen, het defecte product of eventuele defecte 
onderdelen repareren of vervangen. De garantie biedt geen dekking voor het volgende:
a. 
b. 

uitgevoerd door onbevoegde personen.
c. Periodieke controles en onderhoud.
d. Defecten of slijtage van optionele onderdelen of andere koppelstukken dan het 

hoofdapparaat, tenzij expliciet hierboven gegarandeerd.
e. 

gebracht).
f. Alle schades, inclusief de schades die per ongeluk of door misbruik zijn ontstaan.
Als u services nodig hebt die onder de garantie vallen, neem dan contact op met de 
dealer bij wie u het product hebt aangeschaft of met een erkende OMRON-distributeur. 
Raadpleeg voor het adres de beschrijving op de productverpakking/bijsluiter of 
informeer bij uw vakhandelaar.
Reparaties of vervangingen die onder de garantie vallen, geven geen recht op 
verlenging of vernieuwing van de garantieperiode.
De garantie wordt alleen toegekend als het volledige product wordt geretourneerd, 
samen met de door de winkelier aan de consument verstrekte originele factuur/
kassabon. OMRON behoudt zich het recht voor om garantie-aanspraken af te wijzen als 
de informatie van de koper onvolledig of onjuist is.

Model

Accessoireset voor vernevelaar 
(Inhoud: vernevelset, adapter, mondstuk, neusstuk, 
masker voor volwassenen (PVC), masker voor kinderen (PVC), 
luchtslang, luchtfilter)
Neusdouche NEB6014

Model

Luchtfilterset (inhoud: 3 stuks) 3AC408

Het medicijn dat door het medicijnkanaal wordt gepompt, wordt gemengd met 
samengeperste lucht die wordt gegenereerd door een compressorpomp. Het mengsel 
van samengeperste lucht en medicijn wordt omgezet in fijne deeltjes en verstoven, 
doordat het in contact komt met het keerschot op de verstuiver.

Reinigen en desinfecteren

desinfecteert. Reinig na elk gebruik de onderdelen om medicijnresten te verwijderen. Dit 
voorkomt inefficiënte verneveling en vermindert het risico op infectie.
• 

de onderdelen grondig met schoon, heet kraanwater af, tik er zachtjes tegenaan om 
overtollig water te verwijderen en laat ze op een schone plaats aan de lucht drogen.

• 
Zorg eerst dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Veeg deze onderdelen 
schoon met een zachte doek die met water of een mild, neutraal schoonmaakmiddel 
is bevochtigd.

• 
Desinfecteer de onderdelen altijd, voordat u het product voor de eerste keer gebruikt 
en nadat het product langere tijd niet is gebruikt.
Desinfecteer de onderdelen wekelijks. De onderdelen gaan naar verwachting 
ongeveer 50 desinfectiecycli mee. Als de onderdelen erg vuil zijn, moet u deze 
vervangen door nieuwe onderdelen. De vernevelset, het masker, het mondstuk, 
het neusstuk en de adapter kunnen worden gedesinfecteerd met behulp van een 
chemisch desinfectiemiddel zoals ethanol, natriumhypochloriet (Milton), quaternaire 

Volg hierbij altijd de productinstructies en spoel vervolgens af met schoon warm water.  
Laat aan de lucht drogen. 

gebruik nooit wasbenzine, thinner of een brandbare chemische stof.
• Koken: de vernevelset, het mondstuk, het neusstuk en de adapter kunnen tevens 

worden gedesinfecteerd door deze onderdelen minimaal 5 minuten te koken in een 
ruime hoeveelheid water. Haal de onderdelen na het koken uit het water, schud het 
overtollige water eraf en laat de delen op een schone plaats aan de lucht drogen. 

kook het masker en de luchtslang niet.

is gebruikt, moet het worden vervangen. Raadpleeg paragraaf Overige optionele/
vervangende onderdelen voor de aanschaf van filters. 
Verwijder het afdekplaatje van het luchtfilter met een platte schroevendraaier, zoals weergegeven 
in afbeelding 7 . Verwijder het filter en breng het nieuwe filter aan, zoals weergegeven in 
afbeelding 8 . Breng het afdekplaatje van het luchtfilter weer aan op zijn plaats.

  was of reinig het luchtfilter niet. Als het luchtfilter nat wordt, moet het 
worden vervangen.

Een vochtig luchtfilter kan verstopping veroorzaken.

Aan-uitschakelaar

Aansluitstuk luchtslang

Afdekplaatje luchtfilter (bevat luchtfilter)
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Productcategorie: Vernevelaars
Productbeschrijving: Compressor-vernevelaar

Model (-nummer): C101 Essential (NE-C101-E)/ 
X101 Easy (NE-C101-EO)

Spanning:
Stroomverbruik:
Bedrijfsstand: Continugebruik

vochtigheid/luchtdruk:
+5°C tot +40°C/15% tot 85%RV/ 
700 tot 1.060 hPa

vochtigheid/luchtdruk bij 
opslag en vervoer:

-20°C tot +60°C/5% tot 95%RV/ 
500 tot 1.060 hPa

Gewicht: Ongeveer 1,05 kg (alleen compressor)
Afmetingen: Circa 145 (b) × 124 (h) × 182 (d) mm
Classificaties:

maskers IP21 (Ingress Protection/bescherming tegen 
binnendringing)

Inhoud: compressor, vernevelset, luchtslang (PVC, 100 cm), 
mondstuk, neusstuk, adapter, masker voor volwassenen 
(PVC), masker voor kinderen (PVC), gebruiksaanwijzing

- Dit apparaat (compressor, vernevelset, luchtslang, adapter, mondstuk, neusstuk, 
masker voor volwassenen en kinderen) voldoet aan de vereisten van de Europese norm 
EN ISO 27427:2019 Anesthesie- en beademingsapparatuur - Verstuivingssystemen en 
onderdelen.
- De prestaties van de vernevelaar kunnen afwijken bij bepaalde geneesmiddelvormen, 
zoals bij suspensies of oplossingen met hoge viscositeit. Raadpleeg voor meer 
informatie de door de leverancier van het medicijn verstrekte gegevens.
- De verdeling van de deeltjesgrootte en de aerosolafgifte kunnen variëren door de 
combinatie van product, medicijn en omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, 
vochtigheid en atmosferische druk.
- De gepubliceerde prestaties van de vernevelaar zijn gebaseerd op tests die 
gebruikmaken van volwassen ventilatiepatronen en kunnen mogelijk afwijken van de 
vermelde prestaties voor kinderen of zuigelingen.

Oplossing, suspensie
Geschikte medicijnvolumes: Minimaal 2 ml - maximaal 12 ml
Geluid: geluidsniveau (op 1 m afstand): Ongeveer 58 dB
Vernevelingssnelheid (op basis van 
gewichtsvermindering):

Ongeveer 0,35 ml/min (NaCl 0,9%)

Aerosolafgiftesnelheid**: Ongeveer 0,07 ml/min
Afgegeven percentage vulvolume per minuut**: Ongeveer 2,3%
Aerosolafgifte**: Ongeveer 0,38 ml
Restvolume**: Ongeveer 1,0 ml
Deeltjesgrootte (MMAD)**:
GSD**: Ongeveer 2,6
Respirabele fractie < 5 μm:** Ongeveer 64%
Aerosolfractie < 2 μm **: Ongeveer 28%
Aerosolfractie van 2 μm tot 5 μm **: Ongeveer 36%
Aerosolfractie > 5 μm **: Ongeveer 36%
MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter 
GSD = Geometric Standard Deviation
** 3 ml, 0,1% salbutamol in een natriumchloride-oplossing van 0,9%.

Gebruiksaanwijzing

  Zorg dat de aan-uitschakelaar uit (  ) staat en trek de stekker uit het stopcontact.
  Verwijder de vernevelkap van het medicijnreservoir. 1
1)  Draai de vernevelkap linksom.
2)  Neem de vernevelkap van het medicijnreservoir af.
  Controleer op aanwezigheid van de verstuiver (B2) in het medicijnreservoir.
  Vul het medicijnreservoir met de correcte hoeveelheid voorgeschreven medicijn. 2
  Plaats de vernevelkap op het medicijnreservoir terug. 3
1)  Plaats de vernevelkap neerwaarts op het medicijnreservoir.
2)  Draai de vernevelkap rechtsom.
  Bevestig de adapter en het masker, het mondstuk of het neusstuk stevig aan de 
vernevelset. 4

deze stevig in het aansluitstuk voor de luchtslang. 5
  Houd de vernevelset rechtop, zoals aangegeven in afbeelding 6 . 
Volg de aanwijzingen van uw arts of ademhalingstherapeut.

 

30 graden maakt. Er kan dan medicijn in de mond terechtkomen of het apparaat zou niet meer 
effectief kunnen vernevelen.

 Steek de stekker in het stopcontact.
  plaats het apparaat niet op een plek waar het lastig is het netsnoer los te koppelen.

  Zet de aan/uit-schakelaar in de stand aan ( ). De compressor start, het vernevelen 
begint en er wordt aerosol aangemaakt. Adem voorzichtig het medicijn in. Adem uit 
door de vernevelset.

stekker uit het stopcontact.
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C101 Essential (NE-C101-E) /  
X101 Easy (NE-C101-EO)

GSD**:

28%
36%
36%
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Nebulizatör Aksesuar Seti 
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Nebulizatörler

Model (kod): C101 Essential (NE-C101-E) /  
X101 Easy (NE-C101-EO)

+5°C ila +40°C / %15 ila %85 BN /  
700 ila 1060 hPa
-20°C ila +60°C / %5 ila %95 BN /  
500 ila 1060 hPa

Ebatlar: Yakl. 145 (G) × 124 (Y) × 182 (D) mm

2 ml minimum - 12 ml maksimum

Ses: Gürültü düzeyi (1 m mesafede): Yakl. 58 dB

Yakl. 0,35 ml/dk. (NaCl %0,9)

Yakl. 0,07 ml/dk.

yüzdesi**:
Yakl. %2,3

Yakl. 0,38 ml

Yakl. 1,0 ml

Partikül Boyutu (MMAD)**:

GSD**: Yakl. 2,6

Solunabilir fraksiyon < 5 μm:** Yakl. %64

Aerosol fraksiyonu < 2 μm **: Yakl. %28

Yakl. %36

Aerosol fraksiyonu > 5 μm **: Yakl. %36

 
GSD = Geometrik Standart Sapma
** 3 ml, %0,1 Salbutamol, %0,9 NaCl çözeltisinde.
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Przeznaczenie

• 
• 

w leczeniu domowym.
• 

Pacjenci

Produkt ten jest przeznaczony do zastosowania w warunkach domowych.

nebulizacji 3 razy dziennie po 10 minut w temperaturze pokojowej (23°C), podano 
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nebulizatora i kompresora.

ryzyko uduszenia.

  

• 
gniazdka sieciowego.

• ).
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potrzeby.
• 

• 

OMRON lub do dystrybutora.

Gwarancja

a. 
b. 

autoryzacji.
c. 
d. 

e. 
f. 

wyspecjalizowanego sprzedawcy.

odnowienia okresu gwarancji.

przypadku podania jakichkolwiek niejasnych informacji firma OMRON zastrzega sobie 

Model

Irygator do nosa NEB6014

Model

3AC408

nebulizatora.

Czyszczenie i dezynfekcja

• 

• 

• 

 
 

Uwaga: 

• Wygotowywanie 

 
Uwaga: 

na rysunku 7 8
powietrza z powrotem na miejsce.
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Dane techniczne

Nebulizatory
Opis produktu: nebulizator kompresorowy

Model (kod): C101 Essential (NE-C101-E) /  
X101 Easy (NE-C101-EO)

eksploatacji:

od +5°C do +40°C / od 15% do 85% 

przechowywania i transportu:

od -20°C do +60°C / od 5% do 95% 

Masa: ok. 1,05 kg (tylko kompresor)

ochrony IP21

ulotce informacyjnej dostawcy leku.

ok. 58 dB
ok. 0,35 ml/min (0,9% NaCl)
ok. 0,07 ml/min
ok. 2,3%

ok. 0,38 ml
ok. 1,0 ml

GSD**: ok. 2,6
Frakcja respirabilna < 5 μm:** ok. 64%
Frakcja aerozolowa < 2 μm**: ok. 28%
Frakcja aerozolowa od 2 μm do 5 μm**: ok. 36%
Frakcja aerozolowa > 5 μm**: ok. 36%

 
GSD = odchylenie standardowe geometrii
** 3 ml, 0,1% salbutamolu w roztworze 0,9% NaCl.
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